1 Ztozenie zestawu osobistego.

Zestaw osobisty zawiera:
A- Lejek (P 100%), B- Filtr (PrisiLicon 100°c), C- Dren (siLIcoN 100%),

D- Zawor (siLIcoN 100%C)
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Zatozy¢ zawor nr 2a (rys. D) w dolng czes$¢ lejka nr 1a (rys. A) a nastepnie dokrec¢ butelke.
Umies¢ szersza koncowke filtra nr 2 (rys. B) w otworze lejka oznaczonym nr 1 (rys. A).
Dowolny koniec drenu nr 4 (rys.C) potgcz z drugim koncem filtra nr 3 (rys. B).
Dren nr 5 wystarczy podigczy¢ do laktatora Spectra: — nectraS2 Spectra9

2 Podtgczenie zestawu osobistego do laktatora.

Uwagal!- jesli nie podigczamy dwoch zestawéw, wéwczas nalez zastonic jeden
z kanatéw. Drugi zestaw osobisty do nabycia jako akcesoria dodatkowe.

Dwa kanaty
do podtgczenia
zestawow osobistych

Gniazdo
do podtgczenia zasilacza
(zasilacz w komplecie)

wyjscie: =9V, 14A

wejécie: 100V-240V~ 50/60Hz 0.60A
Model: UE24WCP-120200SPA

LOT: 2021-06

Wytaczny dystrybutor: SOLAMIS warex sinienda
93-338 Lodz, PL ul. Rzgowska 281/289, e-mail: tufi@tufi.pl www.tufi.pl tel.667 55 00 05
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Wytwérca: Uzinmedicare Co., Ltd. 54, 56, Dongtansandan 5-gil, Autoryzowany przedstawiciel: OBELIS S.A,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium
KARTA GWARANCYJNA
1. Firma SOLAMIS jako importer udziela gwarancji na sprawne dziatanie produktu na okres

12 miesiecy od daty zakupu, potwierdzonej na karcie gwarancyjnej. Gwarancji nie podlegaja
elementy zestawu indywidualnego i pozostate akcesoria.
. Uszkodzony produkt nalezy przesta¢ w oryginalnym opakowaniu na adres dystrybutora zwykta
przesytkg pocztowa na wiasny koszt.
Wytaczny dystrybutor ustosunkuje sie do zadania kupujacego w terminie 14 dni od daty przyjecia
produktu do reklamacji. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarancji
beda naprawiane bezptatnie. W przypadku koniecznosci sprowadzenia specjalistycznych czesci
zamiennych, okres naprawy moze ulec przedtuzeniu.
Sposéb naprawy produktu ustala udzielajgcy gwaranciji.
. Gwarancjg nie sa objete uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego lub niezgodnego
z instrukcjg uzytkowania, przechowywania, konserwacji, samodzielnego dokonywania napraw.
Gwarancji nie podlegajg czegsci i podzespoty ulegajgce naturalnemu zuzyciu w trakcie eksploataciji.
Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe do realizacji uprawnien gwarancyjnych.
. Karta gwarancyjna bez przewidzianych w niej zapiséw tj. czytelnej pieczeci i podpisu sprzedajacego,
daty sprzedazy oraz podpisu kupujgcego, jak réwniez wpiséw z napraw gwarancyjnych jest niewazna.
Nieuzasadnione reklamacje bedg odsytane na koszt reklamujgcego.
10. Przestanie urzadzenia do reklamacji przez kupujacego jest rownoznaczne
ze znajomoscia oraz zaakceptowaniem warunkéw niniejszej gwarancji.
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NAPRAWY GWARANCYJNE | POGWARANCYJNE WYKONUJE PRODUCENT

Data zgtoszenia Data wykonania Rodzaj Podpis i
naprawy naprawy naprawy piecze¢

Nazwa produktu

PLO+

Data sprzedazy Nr seryjny

Caytelny podpis kupujacego

Piecze¢ sprzedawcy:
Zaznacz forme sprzedazy:

[ ] Sprzedaz wysytkowa SOLAMIS
. K ul. Rzgowska 281/289
[ ] Sprzedaz stacjonarna 93-338 L6dz

tel. 667550005
W przypadku sprzedazy wysytkowej (rekomendowanych na www.tufi.pl sklepéw internetowych),
reklamacje mozna wysyta¢ bezposrednio do wytgcznego dystrybutora.

Spectra 9 Plus posiada wbudowany akumulator = 7.4V, 900Ah Li-polymer.
Umozliwia on korzystanie w dowolnym miejscu bez dostepu do zasilania sieciowego.
Zaraz po podigczeniu zasilacza pojawia sig ikonka informujgca o rozpoczetym
procesie tadowania.

4 Jak zmodyfikowa¢ zestaw osobisty na laktator reczny.

Uwaga!- Do nabycia jako akcesoria doégtkowe.

Nalezy usuna¢ filtr

a w jego miejsce
umiesci¢ komore wraz
z membrang i rgczka.

SPOSOB UZYCIA

Stan natadowania
akumulatora

Tryb pracy
Czas Aktualny Poziom
odciggania pokarmu sita ssania
Tryb : Massage
od L01-L05
Tryb : Expression
od LO1-L10
Przycisk L
Wiacz / Wylacz @ [
Zasilanie laktatora
MASSAGE VACUUM . Przyciski
+/-
Preydisk wybory s sy s s zanle
Miassage | Expression P
— - = -9
Tryb pracy
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Przed uzyciem odciggacza nalezy wyczysci¢ i wysterylizowac jego czgsci. Sposéb sterylizacji
przedstawiono w rozdziale "JAK CZYSCIC | STERYLIZOWAC ODCIAGACZ POKARMU"

a w dziale "PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ODCIAGANIA POKARMU" konieczne czynnosci
zwigzane z higieng i masazem piersi.

1. Nalezy usig$¢ wygodnie na krzesle z prostym podparciem. Podczas odciggania pokarmu
nie wstawac, nie nachyla¢ sig i nie wykonywac innych czynnosci.
ik = /S N N
Tylko pierwszy obrazek Vv X X
przedstawia prawidiowa [
pozycje do odciggania [ |
pokarmu. = | < 8
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Laktator elektryczny

Instrukcja obstugi

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji. Aby wyréb dziatat
skutecznie podczas uzywania, nalezy stosowac¢ go zgodnie z zaleceniami zawartymi
w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych, nalezy zasiggna¢ porady lekarza.
Instrukcje nalezy zachowac celu poprawnego uzywania wyrobu.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacji informuje, ze
niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidiowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku podzespotow polega na
przekazaniu urzgdzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. Produkt mozna
oddag lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia. Prawidiowa utylizacja urzadzenia umozliwia
zachowanie cennych zasobdw i uniknigcie negatywnego wptywu na zdrowie i $rodowisko, ktére moze by¢

0,24 Kg z przez ni lie lie z 6 i je o najbliz punkcie zbidrki
mozna uzyska¢ u wiadz lokalnych. Nieprawidtowa utylizacja odpadéw z jest karami idzianymi
w odpowiednich przepisach. W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skor ¢ sie z najbliz punktem sprzedazy lub , ktdrzy udzielg ch informacji.

Data utworzenia instrukcji : 10.08.2021




2. Wiacz urzadzenie.
Po podtaczeniu zasilacza na wyswietlaczu pojawia sie ikona
! fadowania akumulatora (czas pierwszego tadowania ok 40minut). Z E STAW ZAWI E RA
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' Q —‘ W celu wigczenia laktatora wystarczy nacisna¢ przycisk

oznaczony symbolem @ . (I < | 2 3 4
5l ' 3. Wybierz Tryb pracy. ﬁ \
Ei " Mamy do wyboru dwa tryby oznaczone jako Massage lub —_
— Expression. Informacja o aktualnym trybie pracy znajduje sie [1E }
) w lewym gérnym rogu wyswietlacza. Jesli chcemy go zmieni¢ e
wystarczy nacisngc¢ przycisk o symbolu @ . Na poczatek : . ;
e zalecany jest tryb Massage, ktory odpowiada za masaz piersi Korpus Lejek Filtr Zawor
- i pobudzenie ich do laktacji. Wazng cecha tego trybu jest
réwniez nie podraznianie brodawek (srodawka nis jest weiagana gigboko o ejka). 5 6 1 Korpus (pompa)
Zaczynamy zawsze od poziomu LO1 czyli od najnizszej sity ssania. W kazdej chwili g :fjek (PP) -

. . Lo . R . é iltr (PP) z Membrang (silikon)
mozemy jg zmienic korzystajac z przyciskow oznaczonych symbolami LO1-L05. (zabezpiecza przed cofaniem sie pokarmu)
Po pojawieniu sie mleka przechodzimy na program Expression. Jest to normalny 4 Zawoér (silikon)
tryb odciggania pokarmu z bardzo szerokim zakresem regulacji sity ssania od vos-L1o. 5 Dren (PP)

6 Zasilacz

Dren Zasilacz

4. Wylacz urzadzenie z sieci.
Po zakonczonym odcigganiu wytgcz urzadzenie naciskajgc przycisk @ .

JAK PRZECHOWYWAC POKARM

W celu prawidtowego przechowywania pokarmu prosimy o zapoznanie sie =

»
i

z ponizszymi punktami: -
- Przechowywac¢ w lodéwce uzywajac wysterylizowanych naczyn £k

napetnionych co najwyzej do 3/4 pojemnosci) opisanych datg odciggnigcia pokarmu. e

(nap Y yeel po) Jop y a agniecta p Butelka Nakretka Dysk Smoczek Ostona

- Jesli pokarm bedzie wykorzystany w ciggu 3, 4 dni, powinien by¢
umieszczony w lodéwce w miejscu najbardziej stabilnym temperaturowo, najlepiej
w tylnej czesci, daleko od drzwi. Wszystkie elementy
- Pokarm moze by¢ przechowywany 3 do 4 miesigcy w zamrazarce lub stykajgce sie z mlekiem
zamrazalniku. Nalezy go umiesci¢ w centralnej cze$ci zamrazalnika gdzie sg 0% BPA i podlegaja
temperatura jest najbardziej stabilna. sterylizacji max w 100°C

7 Butelka (PP)

8 Nakretka do butelki (PP)

9 Dysk zabezpieczajacy (PP)
10 Smoczek (Silikon)

11 Ostona smoczka (PP)

- Przed uzyciem pokarm nalezy wyja¢ z lodéwki lub zamrazalnika i podgrza¢ go

poprzez umieszczenie np. w podgrzewaczu do butelek/stoiczkéw TUFI. N
Po podgrzaniu pokotysa¢ butelkg z pokarmem w celu wyréwnania temperatury.
- Podgrzewanie pokarmu w kuchenkach mikrofalowych nie jest zalecane. MONTAZ

Widok Zlozonego zestaw.
e

1. Ztozenie zestawu osobistego.
4 Z = 4 2. Podt i 1 bist do laktatora.
JAK CZYSCIC i STERYLIZOWAC | Uwagal Istmicjo motiwost podtaczenia wodh
i zestaw6w osobistych.
3. Podtgczenie zasilacza.
4. Jak zmodyfikowa¢ zestaw osobisty na laktator reczny.
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Przed uzyciem odciggacza wszystkie elementy majace kontakt z mlekiem, powinny z
by¢ czyszczone i sterylizowane: 2 k‘\‘ e

Lejek, Filtr, Zawor, Butelka, Nakretka, Dysk, Smoczoek, Ostona smoczka. "
Maksymalna dopuszczalna temperatura sterylizacji to 100 C.
Powyzsze elementy odciggacza powinny by¢ doktadnie umyte.

WSTEP
Pokarm kobiecy jest substancjg unikalng, spetnia warunki swoistego 0 DC IAGAN IA PO KARM U

gatunkowo, idealnego pokarmu. Karmienie piersig, zgodnie ze wspoéfczesng

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

wiedzg, jest jedynym sposobem zywienia niemowlat i matych dzieci zapewniajgcym Nagrzewanie piersi:
im optymalny stan zdrowia i rozw¢j. Niesie korzy$ci zdrowotne zaréwno dla matki 1. Umy¢ rece '
jak i dla dziecka, a takze dla rodziny i catego spoteczenstwa. 2 Umyé brod.awke i piers wokot niej

3. Zamoczy¢ czysty recznik w wodzie okoto 40°C.
4. Wykreci¢ i uformowac prostokat.

5. P ka¢ az ostygnie do t t iata (36-37°C
PRZEZNACZENIE o Rorlotyc na peraiach na oko0 2 minaty. )

7. Powtdrzy¢ 4-5 razy.

Elektryczny laktator Spectra 9 Plus jest tatwym w uzyciu urzgdzeniem stuzgcym
do odciggania pokarmu. W zestawie znajdujg sig¢ wszelkie akcesoria
niezbedne do odciagniecia, przechowywania i podania dziecku pokarmu.

Spectra 9 jest przeznaczona dla kobiet karmigcych i odciggajacych .
nagromadzony pokarm, co sprzyja prawidtowej laktacji. Zapobiega powstawaniu _
zastoju pokarmu oraz zatkaniu przewodéw mlecznych, co moze prowadzic¢ MASAZ PI ERSI

do powstania zapalenia a nastgpnie ropnia piersi. Przydatny przy podraznionych,
popekanych oraz bolesnych brodawkach. Systematyczne stosowanie odciggacza
pokarmu pobudza proces laktacji. Przed rozpoczgciem masazu nalezy umy¢ rece.

BRODAWKA
uzywajac kciuka i palca wskazujgcego delikatnie $cisng¢

OSTRZEZE NIA sutek z gory i z dotu i poruszaé delikatnie do przodu i do tytu
w gore i w dot.

* Czysci¢ i sterylizowac¢ produkt zgodnie z instrukcjg obstugi.
* Wylaczy¢ z sieci zaraz po uzyciu.
* Nie uzywac produktu w $rodowisku wilgotnym, nie zanurza¢ w wodzie.
* Nie uzywac w trakcie kapieli.
* Chroni¢ przed upadkiem. 5
N i, ; . s PIERS
Nie pozostawia¢ odciggacza w poblizu zrédet ciepta takich jak grzejniki, C czterema palcami (bez kciuka) masowac piers okreznie

N S?zs:t)rgicmzmnéepﬂ(zga‘zggiégiem dzieci. @ przez okoto 5-6 minut. Nie nalezy uciska¢ twardych patrii piersi.
* Korpus odciggacza (pompa), nie zawiera zadnych elementéw wymagajacych
serwisowania i nie nalezy go rozkrgca¢. Zerwanie plomby oznacza utrate gwarancii.
* Zabrania sie stosowania zamiennie elementdéw wyposazenia laktatora
innych, niz zalecane przez wytwérce. W przypadku uszkodzenia elementu
sktadowego, nalezy zastosowac wytgcznie element zamienny zalecany
przez wytwoérce. Ma to zastosowanie rowniez do uszkodzen zwigzanych
ze starzeniem sig¢ materiatow.
* Uszkodzony przewdd sieciowy lub wtyczke, nalezy bezzwlocznie
wymieni¢ w punkcie serwisowym.
* Przed kazdym uzyciem nalezy dokona¢ przegladu w odniesieniu do:
kompletnosci elementéw sktadowych, uszkodzen elementow sktadowych.
* Zabrania sie uzywania laktatora w przypadku niekompletnosci jego
elementéw sktadowych.



